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Sachversidndige & Management GmbH & Co.KG
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Pelka + Seib GmbH & Co. KG * Karnapp 37 * 21079 Hamburg qunapp 37 - 21079 HmeUfg
Tel. 040/ 75 60 62-90 - Fax 040/ 75 60 62-99
E-Mail: info@pelka-seib.de

JUrgen Willi Sievers warwepelks-sabde

Holitzberg 89a
22417 Hamburg
Hamburg, 04.10.2024
Nr.: 041797

SACHVERSTANDIGENGUTACHTEN

In der Sache
Jirgen Willi Sievers
Holitzberg 8%9a
22417 Hamburg

gegen

Stolle Sanitdatshaus GmbH & Co. KG
Am Neuldnder Gewerbepark 6
21079 Hamburg

Hoyer GmbH

Reha-Lift & Transfer
Elsa-Brandstrom-StraBe 7
35310 Butzbach

Aktenzeichen: 041797

hat Herr JUrgen Sievers den Unterzeichner beauftragt ein
Sachversténdigengutachten zu erstatten.

"Der Sachverstdndige mdge sich zu dem montierten Deckenlifter der Fa. Hoyer
GmbH &uBern. Nach Ansicht von Herrn Sievers ist die Montage mangelhaft.*

Diese Gutachten besteht aus 13 Seiten inkl. Deckblatt.

SACHVERSTANDIGE & MANAGEMENT

V VdS anerkannter Sachverstandiger fir
dS Elektrothermografie
1
SCC

Geschaftsfihrer: Thomas Pelka, Oliver Seib
HRA 115 050 - Amtsgericht Hamburg - USt.ID-Nr. DE 284 404 528 - St.Nr. 47/650/00837
Komplementér Pelka + Seib Verwaltungs GmbH - HRB 149395 - Amtsgericht Hamburg - Erfillungsort und Gerichtsstand Hamburg
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Allgemeines S E I E

Sachverstandige & Management GmbH & Co.KG
Aufgabenstellung
"Der Sachverstandige mége sich zu dem montierten Deckenlifter der Fa.

Hoyer GmbH duBern. Nach Ansicht von Herrn Sievers ist die Montage
mangelhaft.”

Verwendetes Schrifttum und sonstige Quellen

o Betriebsanleitung des Herstellers Hoyer GmbH
e Kostenvoranschlag von der Stolle Sanitatshaus GmbH & Co. KG
e Leistungszusage der Landeskrankenhilfe V.V.a.G..
e DIN VDE0100-701
Ortsbesichtigungen

Zur Vorbereitung war eine Orfsbesichtigung notwendig. Diese wurde
zusammen mit dem Auffraggeber durchgefihrt.

Ortsbesichtigung am 02.09.2024 um 15:00 Uhr.
AuBer des Sachverstdndigen waren anwesend:
Herr Sievers

Der Unterzeichnende fUhrte die Begutachtung der Montage des
Deckenlifters durch.

Ende des Ortstermins 15:40 Uhr.

Ergebnis der Aufgabenstellung aus 1.1

Der von dem Stolle Sanitatshaus GmbH & Co. KG verkaufte und von der

Fa. Hoyer GmbH montierte Deckenlifter sei nach Ansicht von Herrn Sievers

nicht fachgerecht montiert.

Grundlage ist der Kostenvoranschlag von der Stolle Sanitétshaus GmbH &

Co. KG vom 27.12.2022, sowie die Leistungszusage der
Landeskrankenhilfe V.V.a.G..

Herr Sievers bemdangelt die nicht fachgerechte Montage des montierten
Deckenlifters. Dieses entspreche nicht der im Kostenvoranschlag
aufgefUhrten Leistungen, sowie der von dem Hersteller vorgegebene
Montage.

Zu dem Kostenvoranschlag.

Die in dem Kostenvoranschlag enthaltenen Positionen

6- 3 StUck Distanzhalter zu je 37,90 €

8- 1 StUck Deckendistanzhalter zu je 42,30 €

9- 5 S$tUck Schwerlastanker 1x Satz pro Deckenhalter zu je 7,20 €
wurden nicht ausgefihrt.

Die in dem Kostenvoranschlag vorgesehene Montage gem.
Herstellervorgabe konnte aufgrund des 6rtlichen Deckenaufbaus
nichtumgesetzt werden.
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Sachverstdndige & Managemen! GmbH & CoKG

Bei dem ortlichen Deckenaufbau handelt es sich um eine Betondecke,
welche mittels Tockenbau abgehdangt ist.

Die durchgefUhrte Montage wurde nicht nach den Herstellervorgaben
(Siehe Anlage 1) mittelst Schwerlastanker an der Betondecke ausgefihrt.

Die Montage erfoigte Uber Gewindeanker, welche durch den Hohlraum
des Trockenbaus in die Betondecke gefihrt wurden.

Hierbei wurden keine erforderlichen Abstandshalter fir den Hohlraum
zwischen der Montageplatte und der Betondecke verwendet, um eine
fachgerechte, vollfidchige, anliegende und gestUtzte Montage mit dem
erforderlichen Anzugsmoment (Drehmoment) zu erreichen.

Entstandene Schwierigkeiten bei der Montage sind anhand der értlichen
Situation zu erkennen.

Es wurden mehrfach Bohrungen vorgenommen, um die Halterungen zu
monfieren. Hierdurch wurde die Trockenbaudecke an mehreren Stellen
beschadigt.

Ein Deckenhalter wurde nicht an der Betondecke befestigt. Hierzu wurde
ein Wandausleger montiert. Hierbei wurde durch die Bohrarbeiten und
die Montagearbeiten eine Fliese beschadigt.

Aufgrund der vorzufindenden Montagesituation ist von dem Errichter
nachzuweisen, dass die verwendete und vor Ort vorgefundene
Montageart den Herstellervorgaben entspricht und die erforderliche
Tragfahigkeit von 160KG erreicht wird.

Siehe Punkt 4 Montage gem. der Betriebsanleitung des Herstellers.
(Anlage 1)

Das fUr die Versorgung des Deckenlifters vorgesehene Ladeger&t wurde
nicht fachgerecht montiert. Dieses wurde ohne die vorgesehene
Montagehalterung platziert und mittels Mehrfachverl@dngerung von der
Steckdose fUr die Waschmaschine abgegriffen.

Dieses ist entsprechend der 6rilichen Gegebenheiten, der barrierefreien
Nutzung des Bades unter Beachtung der DIN VDE 0100-701, nicht
stafthaft.

Die Mehrfachverl@ngerung, welche ein bewegliches Betriebsmittel ist,
kann innerhalb der Bereiche 0,1,2 bewegt werden. Hierdurch besteht die
Gefahr, dass diese in die Bereiche 0 und 1 gelangt. Die Verortung von
solchen Betriebsmitteln ist in den Bereichen 0 und 1 nicht zul&ssig.

FUr das Ladegerdt ist eine fest installierfe Steckdose in dem Bereich 2 zu
errichten.

Aus dem Kostenvoranschlag ist solch eine Leistung nicht zu entnehmen.
Diese Leistung ist durch einen Elektrofachbetrieb, Elekirofachkraft, zu
errichten.
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Sachverstdndige & Management GmbH & CoKG

4 Datenschuiz
Diese Stellungnahme darf nur vollsténdig und nur im Rahmen des erteilten
Auffrags Verwendung finden.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriffliche
Genehmigung reprodoziert oder unter Verwendung elektronischer
Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfdltigt oder verbreitet werden.
Der Unterzeichner verweist auf sein Urheberrecht.
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Sachverstdndige & Management GmbH & Co.KG
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Sachverstdndige & Management GmbH & Co.XG
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Sachverstdndige & Management GmbH & CoKCG
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Sachverstdndige & Management GmbH & CoKG
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Sachversténdige & Management GmbH & Co.KG

@ Type 2541
100-240V ac
60 COHzmax 0.9A

1.2A

Orange 294V

n_o 204V
Ye Vi )

. e Gsa

Green T4V
Float / Standby
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Sachverstdndige & Manageiment GmbH & Co.KG
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